
テストデバイスは水平を保った
まま、
15分間お待ちください。

検査結果の見方は、
裏面を参照してください。



SARS-CoV-2 抗原が陽性であり、
感染性を持っていることを示します。

※ただし、この時点では感染者とし
て確定したわけではありません。
お早めに医療機関を受診してくだ
さい。

コントロールラインが
出てこない場合、測定
は無効です。

SARS-CoV-2 抗原は
検出されませんでした。

※検査結果が陰性の場合でも、
感染の可能性がゼロではあ
りません。症状が出た場合
は、速やかに医療機関を

受
診してください。

コントロールライン あり
テストライン あり

コントロールライン あり
テストライン なし

コントロールライン なし

検査結果の判定方法

※判定は、検体の滴下後、15分~30分の範囲内で行ってください。30分を経過すると、結果が変わることがあります。

使用した抗原検査キットを捨てるときの注意点

ビニール袋を二重にして、しっかりと封をし、4日間経過後に、燃えるごみ（可燃ごみ）として出してください。

コントロールライン

測定が正しく
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